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São Paulo, 24 de maio de 2021. 
 
 
 

Prezado cliente Medtronic, 
 
 

O objetivo desta comunicação é informa-lo que a Medtronic está em processo de 
substituição das traqueostomias neonatal e pediátrica Shiley™ . Temos o prazer de anunciar o 
lançamento de novos modelos e tamanhos, com design aprimorado e  material não-DEHP.  

  
Anexo, oferecemos detalhes das novas traqueostomias Shiley™ Neonatal e 

Pediátrica sem cuff e com cuff TaperGuard™, que substituirão as de modelo NEO, PED e PDC. 
 
Caso tenha algum questionamento ou queira conhecer outras opções, entre em 

contato com o representante Medtronic local. 
 

 
 
 
 
 

 
____________________ 
Ricardo Montanheiro 
Gerente de Produto – Respiratory Interventions 
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ANEXO 
 

Linha: Airway Management  

Família: Traqueostomias Shiley Neonatal e Pediátrica 

Novos Códigos: Versão Anterior (em descontinuidade): 

NEF, NCF, PEF, PCF NEO, PED e PDC 

Registro ANVISA Registro ANVISA 

10349000869 e 10349000868 10349000346 e 10349000589 
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